
 

 

 

Opole, dnia 28.05.2026 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Zakup i dostawa podstawowych artykułów medycznych oraz zamkniętego 

systemu do pobierania krwi próżniowego lub aspiracyjno-próżniowego dla potrzeb 

„Centrum Zdrowia w Opolu” Sp. z o.o.”, znak postępowania ZP/02/2026 

 

Odpowiedź na zgłoszone pytania 

1. Dotyczy wzoru umowy  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy  

”W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 

niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz 

Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i 

oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania 

wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną 

uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie 

dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności 

zgodnie z warunkami umowy”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu 
umowy. 

 

2. Dotyczy wzoru umowy  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy 

„Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia 

mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości 

w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu 

płatności. 

Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może 

naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie 

Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu 

umowy. 



 

 

 

3. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego  

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie wymogu dodania kolumny 
z nr katalogowych.  

Bez jednoznacznego wskazania konkretnych numerów katalogowych Zamawiający nie 
ma możliwości dokładnej oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganym w 
formularzu cenowym opisem, a to pozwala wykonawcom na swobodę dowolnych zmian 
oferowanych produktów w trakcie trwania postępowania.  
Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska 
pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny wymaganym (poprzez porównanie 
dostarczonych na wezwanie katalogów z podanymi w ofercie konkretnymi numerami 
katalogowymi). Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć 
niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania, a także pozwoli 
zapobiec reklamacjom już na etapie realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza 
asortymentowo-cenowego poprzez dodanie kolumny z numerami katalogowymi. 
Formularz asortymentowo-cenowy pozostaje bez zmian. 

 

4. Dotyczy SWZ  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że nie wymaga załączenia 
przedmiotowych środków dowodowych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu nie wymaga 
złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. 

 

5. Dotyczy wzoru umowy §5  

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących 
naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki. Naliczanie kar za dni 
robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia 
faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz 
weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z 
zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana 
pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii 
odpowiedzialności kontraktowej. 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów 
projektu umowy. 

 

6. Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 2  

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy poprzez 
obniżenie łącznej wartości kar do 30% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną 
już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości 
przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Niestosownym 
jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów 
projektu umowy. 

 

7. Dotyczy pakietu 7 poz 6.  

Czy Zamawiający dopuści probówki z terminem ważności 4 m-cy spełniające wszystkie 
pozostałe wymogi SWZ  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki z terminem ważności 4 miesięcy, 
spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

 

8. Dotyczy przedmiotu zamówienia w pakiecie 7  

Czy Zamawiający dopuści 6 m-cy termin ważności?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu z 6-miesięcznym 
terminem ważności, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

 

9. Dotyczy zadania 7 poz.1  

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie igły, a uchwytu osobno – do samodzielnego 
skręcenia? Proces trwa krótko - nie trzeba w ogóle odrywać tłoków w strzykawko 
probówkach, ponieważ uchwyt współpracuje z probówkami bez tłoków. Igły spełniają 
wszystkie pozostałe wymagania SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły oraz uchwytu 
osobno do samodzielnego skręcenia. 



 

 

 

Zamawiający wymaga systemu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. 
Personel medyczny Zamawiającego został przeszkolony w zakresie stosowania 
probówek ze strzykawką z tłokiem. Zastosowanie rozwiązania niewymagającego 
adapterów umożliwia stosowanie niższego kąta wkłucia oraz zapewnia większą 
kontrolę nad przepływem krwi do probówki podczas pobierania materiału. 
Dodatkowo stosowanie adapterów generuje zwiększoną ilość odpadów medycznych 
skażonych, a tym samym wyższe koszty ich utylizacji. 

 

10. Dotyczy zadania 7 poz.3  

Ze względu na niewielką ilość prosimy Zabawiającego o wykreślenie pozycji – na rynku 
jest tylko jeden dostawca tego rodzaju probówek firma Sarstedt. Lub dopuszczenie 
probówek z cytrynianem buforowanym spełniających wszystkie pozostałe wymagania 
SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji ani na 
dopuszczenie probówek z cytrynianem buforowanym. 

Zamawiający wymaga probówek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 
Probówka z jonami Mg++ jest istotna w codziennej praktyce diagnostycznej u 
pacjentów z niskopłytkowością i nie wymaga przeliczania wyników, jak ma to miejsce 
w przypadku probówek z płynnym cytrynianem. 

 

11. Dotyczy zadania 7 poz.7  

Prosimy o dopuszczenie probówki o pojemności 4ml. Wyznaczony objętościowo zakres 
uniemożliwia złożenie oferty. Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki o pojemności 4 ml, spełniające 
wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

 

12. Dotyczy zadania 7 poz.8  

Prosimy o dopuszczenie probówki o pojemności 2,5ml. Wyznaczony objętościowo zakres 
uniemożliwia złożenie oferty. Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki o pojemności 2,5 ml, spełniające 
wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

 



 

 

 

13. Dotyczy zadania 7 poz.10  

Prosimy o dopuszczenie probówki o objętości 2 ml – dla jednego badania nie ma potrzeby 
pobierać więcej krwi. Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki o objętości 2 ml, spełniające 
wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

 

14. Dotyczy zadania 7 poz.11  

Prośba o dopuszczenie mikroprobówki bez kapilary z zakresem objętości 250-500ul. 
Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga mikroprobówki  
z kapilarą zgodnie z zapisami SWZ. 

 

15. Dotyczy zadania 7 poz.12  

Prośba o dopuszczenie mikroprobówki bez kapilary z zakresem objętości 250-500ul. 
Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga mikroprobówki  
z kapilarą zgodnie z zapisami SWZ. 

 

16. Dotyczy zadania 7 poz.13  

Prośba o dopuszczenie mikroprobówki bez kapilary z zakresem objętości 400-600ul. 
Spełniających wszystkie pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga mikroprobówki  
z kapilarą zgodnie z zapisami SWZ. 
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